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紫外分光光度法测定双山颗粒中总黄酮的含量*
Determination of the Total Fl avones in Shuangshan
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摘要：采用紫外分光光度法，以芦丁为对照品，对其进行络合显色，在500nm波长处测定吸光度，测定双山颗

粒剂中总黄酮的含量。结果显示，芦丁对照品的线性范围为8．04～48．24pg／ml(r=0．9996)，总黄酮的平均

回收率为98．30％(RSD=18．6％，，l一6)。紫外分光光度法简便、准确，可以作为双山颗粒剂的质量控制方

法。
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Abstract：The method for determination of the total flavones in Shangshan granules was

established．Rutin was selected as reference material，and the samples were determined at the

wavelengh of 5 00nm．Rutin showed a good linear relationship with absorbance when its

concentration was in the range of 8．04～48．24／19／ml(r=0．9996)．The average recovery of

rutin was 98．30％(RSD一18．6％，n=6)．This method iS simple，accurate，which can be used

for quality control of Shuangshan Granules．
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黄酮类化合物广泛分布于植物药中，有降低血

压，增加冠脉流量、降低血脂、耐缺氧等作用。双山颗

粒剂由山绿茶和山楂两种中药配伍而成，具有清热

降火之功效，主要用于治疗风热感冒、肺热咳嗽、喉

头肿痛、扁桃体炎等疾病。同时对高血压、高血脂、高

胆固醇、冠心病、脑血管意外所致的偏瘫等症均有一

定的疗效。为了能够更好的控制双山颗粒剂的质量，

本文采用紫外分光光度法对该制剂中总黄酮的含量

进行测定。
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1 实验部分

1．1仪器与试药

8453紫外一可见分光光度计(美国安捷伦科技

有限公司生产)；B35005一MT超声清洗仪(上海必能

信公司生产)；BP211D电子分析天平(德国赛多利

斯公司生产)；芦丁对照品(中国药品生物制品检定

所提供，批号0080—9705，供含量测定用)；双山颗粒

(广西金秀圣堂药业有限责任公司提供)；亚硝酸钠、

氢氧化钠、硝酸铝均为分析纯。

1．2对照品溶液的制备

取干燥至恒重的芦丁对照品约40 mg，精密称

定重量为40．0200mg，置lOOml量瓶中，加适量

50％乙醇超声使溶解，放冷，加50％乙醇稀释至刻

度，摇匀，即得(每ml含无水芦丁0．4020rag)。

1．3供试品溶液的制备

精密称取双山颗粒约19，加50％的乙醇25ml，
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超声30min，滤过，精密量取滤液2ml置50ml容量

瓶，加50％乙醇适量。加5％的亚硝酸钠溶液lml，

摇匀，放置6min，然后加入10％的硝酸铝溶液lml，

摇匀，放置6min，然后加入lmol／L的氢氧化钠溶液

5ml，加50％乙醇稀释至刻度，摇匀，放置15min，即

得。

1．4检测波长的选择

以芦丁为对照品测定双山颗粒剂中总黄酮的含

量。精密取对照品溶液、供试品溶液各适量，分别加

人到25ml量瓶中。使用紫外一可见分光光度计在

200 800nm范围内扫描，结果均在500nm处有最

大吸收波长，其他成分对测定无干扰，故选择

500nm为测定波长。

1．5标准曲线的制备[1~31

精密量取上述对照品溶液0ml、lml、2ml、3ml、

4ml、5ml、6m1分别置50ml量瓶中，精密加入5％亚

硝酸钠溶液lml，摇匀，放置6rain；再加入10％硝酸

铝溶液lml，放置6min；再加入lmol／L的氢氧化钠

溶液5ml，然后分别用50％乙醇稀释至刻度，摇匀，

放置15min，在500 nm处测定吸光度，以第一号为

空白，记录各吸光度(见表1)并绘制标准曲线(图

1)，芦丁对照品浓度在8．04～48．24／Lg／ml问呈线

性关系。计算回归方程为y=0．0105x+0．0204，r

=0．9996。

表1标准曲线测定结果

对照品浓度 吸光度 对照品浓度 吸光度
(,ug／m1) (弘g／m1)

8．04 0．1018 32．16 0．3608

16．08 0．1886 40．20 0．4475

24．12 0．2748 48．24 0．5196
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图1标准曲线

1．6稳定性试验

取供试品溶液1份每隔10min测定1次吸光

度·结果见表2。实验表明在60min内稳定，RSD为

1。29％。

表2稳定性试验结果

时问(rain) 吸光度 时问(rain) 吸光度

0 0．3066 40 0，2971

10 0．2988 50 0．2961

20 0．2983 60 0．2951

30 0．2981

1．7精密度试验

分别精密吸取同一供试品溶液，测定吸收度，结

果见表3。6组供试品溶液的吸收度的平均值为

0．3048，RSD为0．86 oA，表明仪器精密度良好。

表3精密度试验结果

编号 吸光度 编号 吸光度

1 0．3085 4 0．3026

2 0．3066 5 0．3031

3 0．3030 6 0．3088

1．8重复性试验

取同～批号样品5份，按1．3项平行制备供试

品溶液，测定吸光度，结果见表4。5份样品吸光度平

均值为0．309，吸光度的RSD为2．63％，结果表明

本方法重复性好。

表4重复性试验结果

编号 吸光度 编号 吸光度

1 0．3116 4 0．3176

2 0．2993 5 0．3149

3 0．301S

1。9加样回收试验

取已测知含量的双山颗粒适量(批号

20081202)，精密加入芦丁对照品溶液lml，按1．3

项下供试品溶液制备方法制备，测定吸光度，平行测

定6份样品，计算回收率，平均回收率为98．30％

(表5)。

裹5加样回收率测定结果

2样品测定

取不同批号样品，按上述方法制备供试品溶液，

测定吸光度，总黄酮的含量(以芦丁计)测定结果见

表6。
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表6样品含量测定结果

批号毪紧 批号 专苏芋
20080401 16．70 20090404 16．93

20081201 15．94 20090801 18．66

20081202 16．25 20091201 14．84

3结束语

通过对双山颗粒剂的提取溶剂、提取方法和提

取时间等因素进行考察，确定最佳的提取条件为

50％乙醇超声30min。根据含量较多的3，5位羟基

黄酮类化合物可与硝酸铝试液显色后在一定波长下

有最大吸收峰的特点，在供试品溶液中加入硝酸铝，

又加入亚硝酸钠和氢氧化钠，使其在碱性溶液中呈

红色，显色反应在60min内稳定。实验考察了亚硝酸

钠一硝酸铝一氢氧化钠显色系统中，不同加入量与不

同放置时间对实验结果的影响，最终确定加入5％

亚硝酸钠溶液lml，摇匀，放置6min，再加入10％硝

酸铝溶液lml，放置6rain，再加入lmol／L的氢氧化

钠溶液5ml，放置15rain后测量。所得结果最佳。

本文实验表明，使用分光光度法测定双山颗粒

中总黄酮的含量，该方法简便、快速、准确，可以作为

双山颗粒剂的质量控制方法。
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测，结果令人满意。由于滤膜法采样本身的不稳定

性，它不像碱液吸收法的空白值那么稳定。而空白值

的不稳定会直接影响测定结果的准确性，为了降低

空白值对分析结果的影响，必须在每次分析中，将每

批经磷酸氢二钾浸渍过的空白滤膜随机抽取5张左

右，按样品测定方法测定其氟含量，取平均值为该批

滤膜的空白值。
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